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Odbor radiaénej ochrany
Cesta k nemocnici €.1 975 56 Banska Bystrica

PROTOKOL
o skagke ¢.: 6713/2023

Objednavatel’ Duna-Drava Cement Kft.
Vaci Ertékesités
H-2600 Vic, Kohidpart diilé 2 Hungary

Predmet skiasky: Stanovenie radiologickych ukazovatel'ov v stavebnych materialoch

Oznadenie vzorky: Portlandsky troskovy cement EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5 N
Datum odberu: 22. 8.2023

Miesto odberu: Vyrobca: Duna-Drava Cement Kft., H-2600 Vac, K6hidpart diil6 2,
Hungary
Metodika odberu: Odber vykonany objednévatelom
Vysledky stanovenia: Referenény datum: 22. 8. 2023
9 Urel
Ukazovatel axzU anD (%)
aRa226 (31,1 +£3,9) Bq.kg! 2,5 Bq.kg! 12,5
ar3 (18,8 +3,1) Bq.kg! 4,9 Bq.kg! 16,5
A0 (136,2 £24,5) Bq.kg™! 13,5 Bq.kg™! 18,0
Index hmotnostnej aktivity I (0,24 +0,02) - - 9,0

a — hmotnostnd aktivita, anp — najmensia detegovatelnd hmotnostnd aktivita pre kvantil normdlneho rozdelenia ki-o = kip= 1,65,
U resp. Urer - absolitna resp. relativna rozSirend neistota pre koeficient rozSirenia k = 2.

Vyhodnotil: RNDr. F. Durec

Ukonéenie skusky: 22.9.2023

Pouzita metodika: Gamaspektrometrické stanovenie HPGe detektorom.

Pouzity detektor: IGC30, overovaci list & 04690-610-044-22 vydany SMU Bratislava, platnost’ do
13.07.2024

Stvisiaca legislativa:  Zakon NR SR &. 87/2018 Z. z. o radiatnej ochrane a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
Vyhlaska MZ SR ¢&. 98/2018 Z. z. o obmedzovani oZiarenia pracovnikov

a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujiceho Ziarenia. Regiondidy udrad
verejného zdravomictva

975 Bangkg Bystrica

Cem% 1

Preskimal a schvalil:  Ing. Cudmila Auxtova, vedica ORO ... 7-*". ...........................
/

V Banskej Bystrici 27. 9. 2023
- - - KONIEC PROTOKOLU - - -

Vysledky skugok uvadzané v tomto protokole sa vztahuji len na analyzovan( vzorku, tak ako bola prijaté do laboratéria.
Skisobné laboratérium neprebera zodpovednost za informacie, ktoré poskytol zékaznik.
Tento protokol mdze byt bez pisomného sthlasu skisobného laboratéria reprodukovany iba ako celok.
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